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Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253  V Brně, dne 20. 11. 2019 
 
Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace (1) 

 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně 
dne 20. 11. 2019. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata. 
 
Dotaz č. 1: 
„Zasíláme dotaz k části 2 - Inkubovaná třepačka 
Je možné nabídnout i třepačku s rozsahem pouze do 300 rpm (ot/min)?“ 

Odpověď Zadavatele: 

Vzhledem k povaze využití inkubované třepačky zadavatel požaduje rozsah minimálně 50-350 
ot./min., jak je uvedeno v technické specifikaci pro část 2 veřejné zakázky. Menší rozsah není 
akceptovatelný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…….……………..…………………………………. 
Bc. Zdeněk Bartl 

na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018 
administrátor veřejné zakázky 
oddělení veřejných zakázek 

rektorát, Mendelova univerzita v Brně 

Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
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